                                                                                                                  Łódź dn.  04.02.2010r
 W dniu 3.02.2010r RCKiK w Łodzi otrzymało pytania  dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 11sztuk automatycznych pras do preparatyki krwi ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do uruchomienia i funkcjonowania systemu do preparatyki odwirowanej krwi pełnej 
                                                     PYTANIE 1
Czy Zamawiający dopuści urządzenia, posiadające napęd pneumatyczny (pkt 7 opisu)?
                                                  ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie akceptuje pras napędzanych za pomocą napędu pneumatycznego
                                                   PYTANIE 2
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym płaszczyzna pras jest równoległa w końcowym etapie rozdziału, co gwarantuje prawidłowe rozdzielenie składników krwi (pkt 8 opisu)

                                                    ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści urządzenie , w którym płaszczyzna pras jest równoległa w końcowym etapie rozdziału, jeżeli gwarantuje to prawidłowe rozdzielenie składników krwi.
                                                                            Dyrektor RCKiK w Łodzi

                                                                             Krzysztof Włodarczyk
