                                                                                                                  Łódź dn. 21.09.2009r

   W dniu 21.09.2009r RCKiK w Łodzi otrzymało n/w pytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę filtrów do KKCz dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

                                               Pytanie 
Czy dopuszczą Państwo filtry do KKCz z systemem analogicznym funkcjonalnie do układu by-pass umożliwiającym filtrację w układzie zamkniętym w postaci dwóch króćców odpowietrzających z filtrami antybakteryjnymi?
Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie informujemy, ze zdecydowanie preferujemy system odpowietrzania by-pass, który nie pozostawia żadnej wątpliwości, że filtrowany składnik krwi jest wykonany w systemie zamkniętym i nie wymaga specjalnych warunków w czasie preparatyki. W związku z tym nie dopuszczamy innych systemów odpowietrzania.
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