                                                                                                                  Łódź dn. 4.06.2009r

   W dniu 4.06.2009r RCKiK w Łodzi otrzymało n/w pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku wysokim wraz z łącznikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

                                               Pytanie 1:

a/ Proszę o szczegółowe wyjaśnienie z pkt I SIWZ odnośnika: „oprzyrządowanie i okablowanie niezbędne do przekazywania danych z zamrażarki do komputera i do systemu Bank Krwi” . Sprecyzowanie w jaki sposób ma się odbywać przekazywanie danych do systemu Bank Krwi ułatwi przygotowanie oferty.
b/Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni, ponieważ termin 10.06.09 jest dla nas nierealny. Sprawami szokowego mrożenia osocza  z chłodzeniem wodnym zajmuje się nasz niemiecki oddział, a co za tym idzie, wydłuża się termin przygotowania wiążacej oferty, z uwagi na koniecznośc tłumaczenia wszystkich dokumentów.

                                                               Odpowiedź 
 a/ Zamawiający wymaga aby wszystkie dane wyszczególnione w SIWZ dotyczące procesu mrożenia dostarczane były poprzez komputer zarządzający pracą zamrażarki do systemu informatycznego centrum krwiodawstwa - programu Bank Krwi. Szczegółowych informacji na temat sposobu przygotowania pliku exportowego udziela pracownik firmy Spin ABG Pan Wiktor Kopeć (Tel. 508 016 967). Zamawiający wymaga aby wszystkie koszty związane z uruchomieniem przesyłu danych do komputera a następnie do Banku Krwi, łącznie z przygotowaniem programu bank Krwi przez firmę Spin ABG, ponosił oferent.

b/ Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert, podyktowane jest to pilną potrzebą zakupu w/w sprzętu. Z rozeznania rynku mamy wiedzę że czas oczekiwania na realizację zamówienia jest długi i z uwagi na awarię posiadanego sprzętu nie możemy przedłużać tego postępowania.
                                                                Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zamrażarki, przystosowanej do zamrażania osocza w pojemnikach 325-600ml?
                                                Odpowiedź

Zamawiający posiada pojemniki 300ml-600ml i do takich pojemników musi być przystosowana zamrażarka.
                                                Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zamrażarki z wbudowanym wyświetlaczem obsługiwanym w języku angielskim, jednak z bardzo intuicyjnym interfejsem, w którym każdy pojemnik do zamrażania jest zobrazowany na wyświetlaczu jako osobny prostokąt, wewnątrz którego widoczne są parametry zamrażania (czas, temperatura), a każda funkcja posiada przypisany piktogram umożliwiający obsługę urządzenia bez znajomości języka angielskiego.
                                                 Odpowiedź   

Jeżeli czytelnie zobrazowane są polecenia na wyświetlaczu, Zamawiajacy wyraża zgodę na takie rozwiązanie, instrukja obsługi i pozostałe dokumenty muszą być w języku polskim                                              

                                                                 Pytanie 4
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, która nie posiada możliwości przestawienia na tryb przechowywania osocza? 

                                                 Odpowiedź   

  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamrażarki bez możliwości przestawienia na tryb przechowywania osocza                                                   

